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An easy-to-use microwave hyperthermia system
combined with spatially resolved MR
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れぞれ－0．0106±0．168O c，＋0．0160±0．345O c，＋0．0192±0．272O c（mean±SD）で、95％信頼
区間は、＋0．318／－0．3390　C，＋0．693／－0．660　C，十0．564／－0．5260　Cであった。
寒天ファントムにおいて、ハイパーサーミアを想定した実験では連続的な加温より、断続的な加温
（2秒on2秒off）の方が、表面の温度上昇を抑えながら、深部まで加温することができた。深さ1qm
領域を目標温度に保った状態では、目標温度±1℃の領域は、深部方向は表面から2cm、横方向は中心
から直径6cmの範囲であった。ウサギ大腿筋において、表面から深さ1cmの領域を42℃から43℃に設
定し加温したところ、表面温度は44度以下に抑えられ、深部2cmの温度は少しずつ上昇し、30分の実
験終了時には目標領域との差は1℃以内であった。ウサギ皮下VX2腫瘍において、腫瘍を42℃から43℃
に保つ温熱療法を1時間施行したところ、目標温度に達するまでの平均時間は、4．7分であり、腫瘍を
42℃から43℃に保てた時間は45．7分であった。平均腫瘍温度は42．6℃であった。また、皮膚表面温
度は、44度以上になった時間は8．7分であり、最高温度は44．7℃であった。
【考察】
今回の7TMRIでの温度画像の精度は、今まで報告してきた0．5T，2Tでの結果より優れており、42℃
～43度の加温を行なう温熱治療において十分な精度を持っていると考えられた。ウサギの腫瘍に対す
る温熱療法において、60分の加温時間で、45分間は42℃から43度に保つことができ、有効な加温が
できたと考えられた。一般的な組織では、44度で1時間以上加温されると障害が出る可能性があるが、
表面温度に関しても44度以上の時間が、9分程度であり、副作用の出現も無かった。
動物においてファントムの温度画像より若干精度が落ちた理由は、MR温度画像は元画像との差分に
よって計算されるために、対象物の動きに非常に影響されるためと考えられた。また、観察領域以外
の場所の動きも磁場に影響を及ぼすために、精度が落ちる原因と考えられた。′′
ハイパーサーミアは、その他の温熱治療である温熱凝固療法や、凍結療法と違い治療中にリアルタ
イムの組織変化が無いため、画像での治療効果判定ができない。そのため効果的な治療を施行するに
ためには正確な温度測定は必須になり、MR温度画像は有用と考えられた。
現在加温装置としては、ラジオ波（RF）を用いた方法がより多く用いられているが、RFはMRの周波
数と近く、同時には使用できない。2．45GHzのマイクロ波はMRと干渉せず、MR温度測定を用いるため
には、マイクロ波を用いる方がより通していると考えられた。
この小型のマイクロ波加温装置は腹腔内にも適応できる大きさであり、当施設にある開腹手術が可
能なオープンMRにて温度を計測しながら、術中温熱療法が施行やき，る可能性も示唆された。
【結論】
今回開発した、MR温度画像を組み合わせた小型のマイクロ波温熱治療システムを用い、ファントム
と生体動物に対して効果的な温熱治療を行うことができた。
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（学位論文審査の結果の要旨）
本研究は効率的なマイクロ波温熱治療システムを開発するために、MR温度画像と小
型のマイクロ波加温装置を組み合わせ、寒天ファントム、ウサギ大腿筋、ウサギ皮下腫
瘍に対し実験したものである。
それぞれについて温度係数を測定し、MR温度画像の精度を検証した。その後、ハイ
パーサーミア実験を施行し、加温状態を評価した。
その結果、MR撮影中にマイクロ波を照射しても温度画像にノイズは出現せず、測定
された温度係数を用いたMR温度画像の精度は、温熱治療を行なう上で十分であった。
またハイパーサーミア実験においても、MR温度画像にてコントロールしながら、表面
を過剰加温させることなく、効率的に対象を加温することができた。
本研究は、非侵襲的なMR温度画像と小型のマイクロ波加温装置を組み合わせたシス
テムの開発であり、効率的な温熱治療を行なえる可能性を示したものであり、博士（医
学）の学位を授与するに値するものと認める。
なお、本学位授与申請者は平成18年8月30日実施の論文内容とそれに関連した試問
を受け、合格と認められた。
（平成庫年9月石臼）
